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Качество воды: 

Известковые отложения и остатки коррозии в водопроводной воде может привести 

к следующим неисправностям: 

• Преждевременное засорение фильтров в блоке 

• Быстрая закупорка тонких путей подачи воды  

 

По этим причинам: 

• Если жесткость воды превышает 12 ° DH (= 2.15mmol), установите умягчитель воды, в последствии 

жесткость до 8 ° DH (1.43mmol). 

• Установите обычных фильтр тонкой очистки (> 80μm (0.08mm)) 

• Качество воды должны соответствовать требованиям для питьевой воды. 

• Подключение должно производиться в холодную воду. 

• Давление воды от 2.5-6 бар 

 

 
Качество воздуха:  

Безмасляный, сухой и гигиенический воздух необходим для управления 

высокоскоростных наконечников, для охлаждения частей и осушающего спрея от 5.5 – 7.5 бар. 

 

Аспирация : 

Сила вакуума от 0.12 бар-  0.18 бар, минимум 500Nl/min 
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1. Вода на входе в трубу 10x1mm, уголовой кран с наружной резьбой 3 / 8 " 

2. Сжатый воздух впускную трубу 10x1mm, уголовой кран с наружной резьбой 3 / 8 " 

3. Всасывающая труба (полипропилен, внутренний диаметр 36.5mm!) 

4. Канализация (полипропилен, внутренний диаметр 36.5mm!) 

5. Коммуникационная труба (Полипропилен, 40 мм!) 

6. Сигнальный провод на асспирационную установку; сигнальный провод на вызов пациента (если 

предусмотрено); кабель питания 3x1.5mm2 

7. Кабель питания 3x2.5mm2  ( 220 – 240 V AC: предохранитель на 16 A (установка потребляет  

1.5 А  кабель прокладывается с учетом 6 А для дополнительных подключений)  
9. Установка трубы (или соответствующего плоского канала) для дополнительных комунникаций 
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 Минимальные требования Intego 

 

                                               ВИД сверху, вариант без рентген аппарата 
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Вид со стороны, без рентген аппарата 
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Вид сверху, разбор по удалениям 
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Прокладка кабелей (опционально) 

 

 

 

 

 
 

                   

 

 Опционально прокладываются кабеля, L343 (USB repeater), L339 (Ethernet), L406 (HDMI) и провод 

заземления. Уточнить заказ кабелей. 


